
die Reaktionsgefäße auszutauschen, in diesem Falle ist jedoch
eine erneute Eichung erforderlich. Der Aufbau des Thermosta

ten mit Schüttelvorrichtung geht aus Abb. 3 hervor. Die Rühr-


